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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postgpowania pn: ,,Zakup mebli medycznych — 16zek szpitalnych dla SPZOZ w Kole”

Dzialajgc na podstawie art.38 ust. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019 1., poz.1843 ze zm.)
informacje o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci 8 tygodni czas realizacji ?
Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 _‘

Czy Zamawiajgcy w pkt. 9 dopusci przedtuzenie leza blokowane plynnie za pomoca srub .
dociskowych ? Takie rozwigzanie nasz producent t6zek, ktére chcemy zaoferowaé stosuje od wielu
lat i zadna placéwka nie zgtasza probleméw z takim rozwigzaniem, dodatkowo 16zko spetnia
wszystkie normy, prosimy o dopuszczenie tego rozwigzania.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy w pkt. 12 dopusci pilota bez opisanych trybéw ale za to dodatkowo z pilotem
centralnym oprécz pilota dla pacjenta z dodatkowymi funkcjami dla personelu medycznego ?
Odp. Podtrzymujemy SIWZ

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajgcy w pkt. 17 dopusci regulacje 390 — 890 mm ?
Qdp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy w pkt. 21 dopusci pilot bez opisanej graficznej informacji ? Argumentujemy to
tym, ze personel wyksztalcony nie ma problemu ze zlokalizowaniem takiej dZwigni, poza tym
dzwignia jest czytelnie oznaczona czerwonym kolorem i jest umiejscowiona pod lezem w czgsci
plecéw co jest standardem dla tego typu rozwigzan.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy w pkt. 30 dopusci kota 150 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odp. Tak, dopuszczamy
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Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy w pkt. 32 dopusci barierki z dZwignia blokady pod lezem na wysokosci ud
pacjenta co jest bardziej bezpieczne niz opisana funkcja ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z podstawg o wymiarach 143 cm x 70 cm, co zapewnia pelng sta-
bilnos¢ t6zka?

QOdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosci leza w zakresie 38-81 cm, zapewniajgce
bezpieczenstwo pacjenta?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko bez diodowej sygnalizacji kazdorazowego uzycia regulacji elek-
trycznych, ktdra to funkcja w zaden sposéb nie zwigksza waloréw uzytkowych t6zka?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 11
Czy Zamawigjacy dopusci t6zko bez diodowego wskaznika trybu pilota?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 12
Czy Zamawiajgcy dopusci I6zko bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dzwigni CPR (pi-
lot moze znajdowa¢ sie w réznych miejscach 16zka i taka wskazéwka moze by¢ mylaca)?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

&

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z segmentami leza wypelnionymi panelami tworzywo-
wymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcigzszy panel ma wagg okolo 2,25 kg?

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Czy w zwiazku z pkt. 25, 26, 27 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiajacy dopusci 16zko z
autoregresja w czesci ledzwiowej (autoregresja tylko oparcia plecéw) w zakresie min. 9 cm, ktora
nie ma wptywu na profilaktyke przeciwodlezynowg? Funkcja autoregresji nie ma nic wspélnego z
odlezynami. Przy odlezynach wyzszego stopnia w okolicach kosci ogonowej nie powinno stosowac
si¢ pozycji lamanych wysokich leza. Pacjenci z odlezynami powinni leze¢ na lezu prostym 1 wlasci-
wym materacu przeciwodlezynowym zmiennocisnieniowym. Autoregresja stuzy tylko i wylgcznie
do bezpiecznego zatamywania sie i nie zakleszczania materaca piankowego podkiadowego oraz
wickszego komfortu siedzenia. Dzigki autoregresji przedtuzamy czas uzytkowania materaca, ktéry
nie posiada ryflowar (nacieé) we wiasciwych miejscach zalaman leza.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 15
Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko bez zaawansowanej autoregresji?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko ze szczytami bez blokady? Proponowane rozwigzanie jest bez-
pieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 17
Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko z kotami o $rednicy 150 mm?
Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiajacy dopusci 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia?
QOdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 19
Czy (w pkt. 10) Zamawiajgcy dopusci ditugosé podstawy t6zka ok. 170 cm, szerokos¢ podstawy
tézka ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilnosci leza w kazdym jego potozeniu?

QOdp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 20

Czy (w pkt. 12) Zamawiajacy dopusci t6zko z elektryczng regulacjg m.in. wysokosci, segmentu ple-
céw, segmentu uda, przechytéw Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz funkcji autokontur ste-
rowanymi za pomocs centralnego panelu sterujacego oraz regulacje wysokosci, segmentu plecow,
uda oraz funkcji autokontur sterowane za pomocg pilota; pilot bez sygnalizacji diodowej kazdorazo-
wego uzycia dostepnych regulacji elektrycznych oraz nie pracujacy w 3 trybach i nie posiadajacy
diodowego wskaznika trybu pilota?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ,

Pytanie nr 21

Czy (w pkt. 13) Zamawiajgcy dopusci zasilanie 110-230 V, 50/60 Hz bez sygnalizacji wigczenia do
sieci?

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 22

Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy dopusci regulacje elektryczna wysokosci leza w zakresie od 410 mm
do 815 mm, gwarantujaca bezpieczne opuszczanie t6zka i zapobiegajacy ,,zeskakiwaniu z 16zka” /nie
dotykaniu petnymi stopami podtogi podczas opuszczania 16zka/?

Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 23
Czy (w pkt. 19) Zamawiajacy dopusci regulacje elektryczna pozycii Trendelenburga 13° oraz anty-
Trendelenburga 15°7

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 24

Czy (w pkt. 20) Zamawiajacy dopusci regulacje funkeji elektrycznych za pomocg pilota przewodo-
wego oraz centralnego panelu sterujgcego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 25

Czy (w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci pilota bez graficznej informacji o umiejscowieniu dzwigni
mechanicznej funkcji CPR?

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 23) Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych
przez personel medyczny na centralnym panelu sterujacym, blokada elekironiczna (za wyjgtkiem
funkcji ratujgcych zycie np. pozycja antyszokowa, reanimacyjna CPR) — zablokowane danej funkcji
na centralnym panelu sterujgcym spowoduje takze zablokowanie tej funkcji na pilocie?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 27

Czy (w pkt. 24) Zamawiajgcy dopusci leze 16zka 4 — sekcyjne, w tym 3 ruchome, leze w sekcji
oparcia plecéw, uda i podudzia wypelnione ptytami tworzywowymi HPL (jedna plyta na kazdy seg-
ment leza), gtadkimi, fatwo demontowalnymi bez uzycia narzgdzi, lekkimi, nadajacymi si¢ do de-
zynfekcji, zabezpieczonymi przed przesuwaniem sie¢ i wypadnigciem poprzez system zatrzaskowy;
segment miednicy wypelniony stalows ptyta zamocowang na state?

Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ,

Pytanie nr 28

Czy (w pkt. 26 i 27) Zamawiajgcy dopusci funkcje podwéinej autoregresji - system odsuwania sig
segmentu plecéw oraz uda do tylu podczas podnoszenia segmentéw o Igcznej wartosci 15 cm?
Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 29
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstapienie od parametru opisanego w pkt. 28?7
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

Czy (w pkt. 29) Zamawiajacy dopusci szczyty z blokadg bez graficznej kolorystycznej informacji
zablokowane / odblokowane? )
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 31
Czy (w pkt. 30) Zamawiajgcy dopusci kota tworzywowe o érednicy 150 mm?

Odp. Tak. dopuszcza

Pytanie nr 32 '

Czy (w pkt. 32) Zamawiajacy dopusci barierki boczne metalowe lakierowane, skiadane wzdtuz ramy
leza nie powodujgce poszerzenia 16zka, barierki sktadane ponizej poziomu materaca, skiadajace sig
czterech poprzeczek, w celach bezpieczenstwa barierki odblokowywane w dwéch ruchach tj. zwol-
nienie blokady oraz opuszczenie barierki?

Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Pytanie nr 33
Czy (w pkt. 34) Zamawiajacy dopusci materac o wysokosci 120 mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 34
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja elekiryczng wysokosci leza w zakresie 40 cm - 80cm?
QOdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajgcy dopusei 16zko z pilotem bez posiada graficznej informacji o umiegjscowieniu
dzwigni mechanicznej funkcji CPR?

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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Pytanie nr 36

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko z lezem 4 - sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leze wypelnienie pane-
lami tworzywowymi, po jednym panelu w segmencie?. Panele gtadkie, tatwo demontowalne, lek-
kie (maksymalna waga pojedynczego panelu ponizej 1kg) nadajace si¢ do dezynfekcji. Panele za-
bezpieczone przed przesuwaniem si¢ i wypadnigciem poprzez system zatrzaskowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 37
Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko z lezem 4 — sekeyjne, wypelnionym lamelami metalowymi ?
Odp. Podtrzymujemy zapisy STWZ

Z powazaniem

DYREKTOR
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