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Do wszystkich zainteresowanych
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Dotyczy postepowania pn; . Zakup mebli medycznych — t6zek szpitalnych dla SPZOZ w Kole”
Dziatajgc na podstawie art.38 ust. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019 1., poz. 1843 ze zm.)
informacje o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanienr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej jakosci tézka szpitalne, w
ktérych przediuzenie leza realizowane jest za pomocg mechanizméw zaciskowych. Opisane przez
Zamawiajgcego rozwigzanie wskazuje na jednego Wytworce téiek szpitalnych, dopuszczenie
rozwigzania oferowanego przez Wykonawce pozwoli na udziat wiekszej grupy uczestnikow w ww.
postepowaniu zwiekszajgc konkurencyjnosé ofert.

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

W

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej jakosci {0zka szpitalne o
dtugosci podstawy t6ika: diugosé: 156 cm x szerokos¢ 75 cm, co jest parametrem nieznacznie
rdéznigcym sie od wymaganego? Dopuszczenie f6zka szpitalnego oferowanego przez Wykonawce
pozwoli na udziat w postepowaniu szerszej grupie uczestnikow.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej jakosci t6zka szpitalne, ktore
s3 wyposazone w funkcje autoregresji sekcji oparcia plecdw: 10,5 ¢cm, oraz autoregresje sekcji
oparcia uda: 8 cm? Oferowane przez Wykonawce tdika nie wymagajg stosowania systemu
zaawansowane] autoregresii.

Qdp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego wysokiej jakosci tozka szpitalne, w
ktérych diwignie blokad szczytdw oznaczone sa kolorystycznie, natomiast budowa szczytédw oraz
diwigni blokad nie wymaga oznakowania kolorystycznego lub graficznego kiedy szczyty sa
zablokowane lub odblokowane. Kiedy szczyty znajduja sie w pozycji zablokowanej wowczas
d?wignia ustawiona jest w pozycji ,zablokowane” a kiedy szczyty sa odblokowane wéwczas
d?wignia znajduje sie w pozycji ,odblokowane”. Oferowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
parametrem lepszym poniewai pozwala na szybszg oceng stanu blokady szczytu (
odblokowane/zablokowane) oraz zapobiega wypadniecia szczytu i utracie kontroli nad f0zkiem.
Odp.
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Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej jakosci tozka szpitalne bez
graficznej informacji o umiejscowieniu dZzwigni mechanicznej funkji CPR? Opisane przez
Zamawiajacego rozwigzanie jest elementem cenotwérczym, ktdre nie jest wymagane przez
normy dotyczace tézek szpitalnych.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
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